
超长吸头和长吸头的使用注意事项

由于吸入的液体会受到水压影响，
在使用相同的移液器时，如果使用的是长吸头
（801 吸头 (250 μL)、805 吸头 (1200 μL)），
则需要根据吸上的高度对移液器的刻度进行校正。
※ 502、706、804 和 806 不需要校正。

补充：以下移液吸头的形状/尺寸相同
801吸头：200XS滤芯吸头系列
805吸头：1200S滤芯吸头系列


